
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

77 GX-B1559/21-5-22001 2022.4.19 所见项目合格。

78 GX-B1559/21-5-22002 2022.4.19 所见项目合格。

79 GX-B1559/21-5-22003 2022.4.19 所见项目合格。

80 GX-B1559/21-5-22004 2022.4.19 所见项目合格。



81 GX-B1559/21-5-22005 2022.4.19 所见项目合格。

82

GX-B1352-21-5-220109~220128、
220129~220135、220136、

220137~220141、220142~220170
、220171、220172~220180、
220181~220185、220186、
220187~220189、220190、

220191、220192、
220193~220195

2022/4/13 所检项目合格

83 GX-B1300/20-5-22004 2022/4/13 合格

84 GX-B1381/20-5-22006~22009 2022/4/13 合格

85 GX-B1381/20-5-22010~22011 2022/4/13 合格



86 GX-B1303/21-5-22002 2022/4/14 合格

87 GX-B1300/20-5-22005 2022/4/21 合格

88 GX-B1313/21-5-22032~22038 2022/4/19 合格

89 GX-B1322/21-5-22041~22045 2022/4/19 合格

90 GX-B1451/20-5-22147~22152 2022/4/19 合格

91 GX-B1350/21-5-22047~22049 2022/4/19 合格

92 GX-B1328/20-5-22009~22013 2022/4/15 合格

93 GX-B1451/20-5-22126~22146 2022/4/20 合格



94 GX-B1451/20-5-22154~22157 2022/4/20 合格

95 GX-B1328/20-5-22014 2022/4/20 合格

96 GX-B1329/21-5-21037~22047 2022/4/20 合格

97 GX-B1499/21-5-22022 2022/4/17 合格
98 GX-B1499/21-5-22023 2022/4/17 合格
99 GX-B1499/21-5-22024 2022/4/17 合格
100 GX-B1308/21-5-22007 2022/4/17 合格
101 GX-B1499/21-5-22019 2022/4/17 合格
102 GX-B1499/21-5-22020 2022/4/17 合格
103 GX-B1499/21-5-22021 2022/4/17 合格
104 GX-B1308/21-5-22006 2022/4/17 合格
105 GX-B1499/21-5-22025 2022/4/17 合格
106 GX-B1499/21-5-22026 2022/4/17 合格
107 GX-B1499/21-5-22027 2022/4/17 合格
108 GX-B1499/21-5-22028 2022/4/17 合格
109 GX-B1499/21-5-22029 2022/4/17 合格
110 GX-B1308/21-5-22008 2022/4/17 合格
111 GX-B1499/21-5-22030 2022/4/21 合格
112 GX-B1499/21-5-22031 2022/4/21 合格
113 GX-B1499/21-5-22032 2022/4/21 合格
114 GX-B1499/21-5-22033 2022/4/21 合格
115 GX-B1499/21-5-22034 2022/4/21 合格

116 GX-B1310/21-5-22071 2022/4/21 符合标准要求



117
GX-B1310/21-5-22072      
GX-B1428/21-5-22006

2022/4/21 符合标准要求

118 GX-B1328/20-5-22060~22064 2022/4/21 合格



119 GX-B1310/21-5-22067 2022/4/21 符合标准要求

120
GX-B1310/21-5-22068      
GX-B1427/21-5-22003

2022/4/21 符合标准要求



121
GX-B1310/21-5-22069      
GX-B1427/21-5-22004

2022/4/21 符合标准要求

122 GX-B1404/20-5-22009 2022.4.21 合格
123 GX-B1404/20-5-22010 2022.4.21 合格
124 GX-B1515/20-5-22003-22004 2022/4/14 所检项目合格。
125 GX-B1381/20-5-22010-22011 2022/4/21 所检项目合格。

126 GX-B1300/20-5-22008 2022.4.21 合格



127 GX-B1306/21-5-22019 2022.4.21 合格

128 GX-B1312/20-5-22149-22150 2022.4.21 合格

129 GX-B1495/20-5-22541-22551 2022.4.21 合格



130 GX-B1321/20-5-22208-22209 2022.4.21 合格

131 GX-B1350/21-5-22039 2022/4/21 合格



132 GX-B1350/21-5-22040 2022/4/21 合格



133 GX-B1350/21-5-22041 2022/4/21 合格



134 GX-B1350/21-5-22042 2022/4/21 合格



135 GX-B1350/21-5-22043 2022/4/21 合格



136 GX-B1350/21-5-22044 2022/4/21 合格



137 GX-B1350/21-5-22045 2022/4/21 合格



138 GX-B1350/21-5-22046 2022/4/21 合格

139 GX-B1515/20-5-22005 2022/4/21 所检项目合格



140 GX-B1535/21-5-22001 2022/4/21 所检项目合格

141 GX-B1303/21-5-22003 2022/4/21 综合判定：合格



142 GX-B1312/20-5-22151 2022/4/21 合格



143 GX-B1328/20-5-22050~22054 2022/4/21 合格

144 GX-B1310/21-5-22070 2022/4/21 合格

145 GX-B1304/21-5-22004 2022/4/21 综合判定：合格


