
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

3 GX-B1300/20-2-22015 2022.12.8 合格

4 GX-B1300/20-2-22016 2022.12.8 合格



5 GX-B1495/20-2-222900～222901 2022.12.9 所检项目合格

6 GX-B1415/22-2-22031 2022.12.9 所检项目合格



7 GX-B1415/22-2-22032 2022.12.9 所检项目合格

8 GX-B1415/22-2-22033 2022.12.9 所检项目合格

9 GX-B1415/22-2-22034 2022.12.9 所检项目合格



10 GX-B1310/21-2-22215 2022/12/1 符合标准要求

11 GX-B1310/21-2-22216 2022/12/1 符合标准要求

12 GX-B1310/21-2-22217 2022/12/1 符合标准要求



13 GX-B1310/21-2-22218 2022/12/1 符合标准要求

14 GX-B1310/21-2-22219 2022/12/1 符合标准要求

15 GX-B1310/21-2-22220 2022/12/1 符合标准要求



16 GX-B1310/21-2-22221 2022/12/1 符合标准要求

17 GX-B1427/21-2-22215 2022/12/1 符合标准要求

18 GX-B1427/21-2-22216 2022/12/1 符合标准要求



19 GX-B1427/21-2-22219 2022/12/1 符合标准要求

20 GX-B1428/21-2-22220 2022/12/1 合格

21 GX-B1428/21-2-22221 2022/12/1 合格



22 GX-B1306/21-2-22051 2022.12.12 合格

23 GX-B1306/21-2-22052 2022.12.12 合格

24 GX-B1306/21-2-22053 2022.12.12 合格

25 GX-B1328/20-2-22203 2022/12/8 所检项目合格 无

26 GX-B1328/20-2-22204 2022/12/8 所检项目合格 无



27 GX-B1328/20-2-22205 2022/12/8 所检项目合格 无

28 GX-B1328/20-2-22206 2022/12/8 所检项目合格 无

29 GX-B1328/20-2-22207 2022/12/8 所检项目合格 无

30 GX-B1328/20-2-22208 2022/12/8 所检项目合格 无

31 GX-B1328/20-2-22209 2022/12/8 所检项目合格 无

32 GX-B1328/20-2-22210 2022/12/8 所检项目合格 无

33 GX-B1328/20-2-22211 2022/12/8 所检项目合格 无

34 GX-B1328/20-2-22212 2022/12/8 所检项目合格 无

35 GX-B1328/20-2-22213 2022/12/8 所检项目合格 无

36 GX-B1328/20-2-22214 2022/12/8 所检项目合格 无



37 GX-B1313/21-2-22099～22103 2022.12.12 所检项目合格

38 GX-B1416/22-2-22067 2022.12.12 综合判定：合格

39 GX-B1416/22-2-22068 2022.12.12 综合判定：合格



40 GX-B1416/22-2-22072 2022.12.12 综合判定：合格

41 GX-B1416/22-2-22073 2022.12.12 综合判定：合格

42 GX-B1416/22-2-22074 2022.12.12 综合判定：合格



43 GX-B1416/22-2-22075 2022.12.12 综合判定：合格

44 GX-B1416/22-2-22076 2022.12.12 综合判定：合格

45 GX-B1416/22-2-22077 2022.12.12 综合判定：合格



46 GX-B1548/20-2-22231 2022.12.13 合格

47 GX-B1424/20-2-22009 2022.12.13
依据NB/T 10176-2019
单轨吊车所检项目合

格。

48 GX-B1310/21-2-22231 2022/12/13
未发现超过Ф2mm当量

直径的缺陷。



49 GX-B1310/21-2-22232 2022/12/13
未发现超过Ф2mm当量

直径的缺陷。

50 GX-B1355/21-2-22002 2022.12.13 所检项目合格

51 GX-B1548/20-2-22232 2022.12.13 合格


